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Abstract

In FY2007, the total operation time of SPring-8 injector linac was 5940 hours. The total downtime was 0.46% (The
frequency of fault was 0.66 times per day) and as the stable as the last few years. To reduce total downtime, the buckup
electron gun was installed in the injector of linac as the back-up system of the main gun. For the low current
measurement, a voltage integral circuit to integrate current wave form has been developed. For this future plan, we are
preparing ultra-short bunch injection to a quasi-isochronous ring NewSUBARU for the multi-turn circulation with
femtosecond bunch. Therefore, the laser pulse shaping system of RF-gun was partially replaced with UV- birefringence
crystal rods to make its operation simpler and stable with fixed parameters of laser pulse macro structure.

SPring-8 線型加速器の現状

１．はじめに

SPring-8線型加速器の運転開始（H8.8.8）より12年
が経過しようとしているが、高安定化、高信頼化を
テーマに改造を続けてきている。機器の故障等につ
いては色々あったが、いずれも迅速な回復手段がと
られ、蓄積リングの利用運転停止には直結せず、
Top-up運転の中断も最小限ですんだ。

2004年5月からは蓄積リングのTop-up運転が、2004
年9月には、SPring-8とNewSUBARUの両方同時の
Top-up運転が始まり、現在も継続されている。

Top-up運転のビーム入射間隔は、2007年の11月よ
りインターバル優先モードから電流値優先モードへ
の移行を行い、SPring-8では１分間隔または５分間
隔であったものから、電流値を一定にするような任
意の間隔となり、約20秒~5分に１回となっている。
このときの蓄積リングの蓄積電流の安定度は0.1%か
ら0.03%となった。NewSUBARUでは蓄積電流によ
るが６，７秒に一度の入射を行っている。そのとき
のビームエネルギーの安定度は、0.01%であった。
NewSUBARUでの1.5 GeV運転は現在日中のみ行われ
ており、必要に応じて、１日１，２回の入射を行っ
ている。
このように頻繁に入射を行うTop-up運転中は、機

器のフォールトやビーム調整によるビーム入射の中
断を最小限にせねばならず、線型加速器には高度の
安定度と信頼性が求められる。SPring-8線型加速器
では、1998年よりビーム安定化のための改良および
フィードバック制御導入を進めてきており、2004年
度末までにほぼその作業を終えた。また、信頼性向
上についても、変調器をはじめ、各機器の改良を続
けており、スタンバイ変調器、ブースター切り替え
装置等に加え、電子銃の二重化を行い、かなりのト
ラブルに早急な対応が出来るようになった。高信頼
化については、今年に第2電子銃からのエミッショ
ンをシンクロトロンへ入射できたことにより一通り

のめどがついたといえる。
今のところ、電子銃が二重化されているのみで、
従来の電子銃にトラブルが発生したときに、電源、
グリッドパルサーなどをつなぎ変えるシステムであ
るが、来年度以降に電源や高圧ステージを準備し、
トラブル時の即時の切り替えが可能となる予定であ
る。

RF電子銃試験装置では、水平と垂直のエミッタン
スの不整合が、問題となっていたが、レーザー導入
ミラーの問題であることがほぼ判明したので、対策
を施したミラーの検討を行っている。また、RF電子
銃からのビームをSPring-8線型加速器本体に入射し、
加速することも計画している。

２．運転状況

シンクロトロンとNewSUBARUに入射するビーム
の種類を表１に示す。両蓄積リング同時トップアッ
プ運転の際、入射経路切換における加速器パラメー
タの変更を最小限にするため、トップアップ入射専
用の共通 1 nsビームを用意している。ただし
NewSUBARU入射時は、入射路途中のスリットでビ
ーム電流を約1/3に削減する。

表１：線型加速器のビームパラメータ (ECS動作)
Synchrotron Top-up

Pulse Width 1 ns 40 ns 1 ns
Repetition 1 pps 1 pps 1 pps
Pulse Charge 1.7 nC 2.8 nC 0.66 nC
dE/E (FWHM) 0.45% 0.55% 0.32%
Energy Stability (rms) 0.02% - 0.01%

2007年における線型加速器総運転時間は、約5940
時間であった。2008年6月までの線型加速器の総運
転時間は約55783時間となっている。図１上に2007
年~2008年3月までのサイクル毎のインターロックフ
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ォールト統計を示す。後半のサイクルでも約1回／
日を超えるフォールトが見られるが、これは、入射
要請のトリガーに対して、ビームが出射されなかっ
た事象が起こっており、今も原因を調査中である。
この事象は単発で生じるもので、Top-up運転に対す
る影響は小さい。
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図１：インターロックフォールトのサイクル別頻度

Top-up入射が線型加速器のフォールトにより中断
された「ダウンタイム」の比率については、第1サ
イクルに、待機号機との交換作業が１回あり、作業
に少々時間がかかったため、第１サイクルの総運転
時間が短かったことも合わせ、0.84%と多めになっ
ているが、ここ数年、平均すると0.5%以下のダウン
タイムで推移している。

３．電子銃

3.1　第２電子銃エミッション試験

2007年夏に図２、図３にあるように既存の電子銃
を約1.4ｍ後方に下げ、その部分に第２電子銃からの
電子ビームを90度方向から入射するように変更した。
ことは昨年報告したが、そのエミッション試験を
2007年度の冬期停止期間、中間期停止期間に行った[1]。
冬期停止期間の試験では、カソード表面上の問題

からか、エミッションを確認することが出来なかっ
た。春期停止期間にカソードの交換を行った結果、
中間期停止後の試験においてビームを確認すること
が出来た。第２電子銃からのビームのシンクロトロ
ンへのビーム輸送も問題なくできることも確認でき
た。
現在はカソード部分をインストールしただけであ

り、トラブル時は現有電子銃電源及び高圧デッキを
切り替えて使うことになるが、来年度以降に専用の
電源や高圧デッキを製作することにより、完全な二
重化を行う予定である。

3.2　電子銃電源のトラブル

2008 年の第１サイクルには、サイラトロンの寿命
によりミスファイヤーが頻発したため、サイラトロ

ンの交換を行った。また、ほとんど同時期に電子銃
電源の PFN コンデンサーがパンクし、油漏れが発生
したため、予備コンデンサーとの交換を行った。両
トラブルとも３時間程度の Top-up 運転の中断とな
ったが、この間に蓄積電流が６％ほど減少した。更
なる運転中断の低減のために、電子銃電源の二重化
も至急行わなければならないと思わせる事象であっ
た。

図２：第２電子銃の配置

図３　改造後の電子銃

４．ブースタクライストロンの切替

SPring-8線型加速器では13台あるクライストロン
のうち最初のH0と呼ばれるクライストロンは、その
パワーを分岐し他のクライストロンへ供給するブー
スタークライストロンとしても使用されている。そ
のため、このクライストロンは他のクライストロン
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